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alginates

Bezpytowe alginatowe materiaty wyciskowe.

SPOSOB UZYCIA

Szeroka gama alginatow Zhermack zostala opracowana w celu odpowiedzi na wszystkie
wymagania praktyki klinicznej.

Hydrogum: alginat o wysokiej konsystencji do modeli studyjnych. Aromat: Mieta

Hydrogum soft: alginat o kremowej konsystengji, nie uciska tkanek, szczegolnie zalecany do
wstepnych wyciskow szczek bezzebnych. Aromat: Mieta

Orthoprint: alginat o duzej elastycznosci, szybkowiazacy, zalecany do uzycia ogolnego. Wyjatkowe
wihasciwosci elastyczne sprawiaja, ze jest wskazany do uzycia w ortodongji. Aromat: Wanilia.
Neocolloid: alginat do wyciskow wysokoprecyzyjnych z normalnym czasem wiazania. Aromat
Chlorofil

Phase plus: alginat chromatyczny o kremowej konsystencji. Zmiana chromatyczna towarzyszy
roznym fazom przygotowania: fiolet podczas fazy mieszania, r6z podczas fazy obrobki i
umieszczania na obsadzie wycisku, biel w czasie przebywania w jamie ustnej az do stwardniecia
Zalecany w ogolnej praktyce klinicznej do tworzenia modeli studyjnych. Aromat: Mieta
Tropicalgin: alginat chromatyczny o wysokiej konsystencji. Zmiana chromatyczna towarzyszy
réznym fazom przygotowania: czerwien podczas mieszania, pomarancz podczas fazy obrobki i
umieszczania na obsadce wycisku, zot¢ w czasie przebywania w jamie ustnej az do stwardniecia.
Zalecany w ogolnej praktyce kliniczne]. Zmiana chromatyczna potaczona z przyjemnym aromatem
sprawiaja, Ze jest szczegalnie zalecany do uzycia w stomatologii dzieciecej. Aromat: Mango.

PROPORCJE | MIESZANIE

Otworzy¢ torebke (rys. 1) i umiescic alginian w szczelnie zamknietym pojemniku (rys. 2).

Zaleca sie wyciac i zachowac numer serii i date waznosci produktu znajdujace sie na opakowaniu
Przed uzyciem wstrzasna¢ opakowaniem 2-3 krotnie, aby utatwic dyspersje pytu (rys.3), a nastepnie
rozpocza¢ dozowanie.

Przy pomocy fyzki dozujacej odmierzy¢ odpowiednia ilos¢ alginianu, nie zgniatajac proszku,
wyrownac lub usunac jego nadmiar przy pomocy plaskiej fopatki na tyzce (rys.4) i wsypac do
gumowej miseczki. Powtdrzy¢ czynnosc az do osiagniecia pozadanej ilosci.

Na kazda tyzke proszku (9 g), wla¢ 1/3 miarki wody (18 ml). Np. na 2 miarki proszku (18 g)
wystarczajace dla jednej tyzki wyciskowej, wlac 2/3 miarki wody (36 ml). (rys. 5)

Zamknac pojemnik i przechowywac go w temperaturze 5-27°C/41-80°F (rys. 12).

Do proszku dodawac wode i miesza¢ zgodnie z czasem wskazanym w tabeli (rys.6), umiesci¢ materiat
na fyzce wyciskowe] (rys. 7) i wprowadzic ja do ust przed zakonczeniem czasu wiazania (rys. 8).
Zaczeka¢ na stwardnienie materiatu zwracajac uwage na zalecany czas przebywania masy
wyciskowej w jamie ustnej. W przypadku wyciskowej masy alginatowej czas wiazania jest fatwo
rozpoznawalny dzieki zachodzacym, wczesniej opisanym, zmianom koloru.

Dla uzyskania optymalnego mieszania (masa jednorodna i bez pecherzykow powietrza) zaleca sie
uzycie ALGHAMIX Il (rys. 9).

DANE TECHNICZNE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)
Dane techniczne masy znajduja sie w Tabeli 1

Linijka I: Czas mieszania (Mixing Time)

Linijka Il: Czas pracy (Working Time)

Linijka III: Czas w ustach (Time in Mouth)

Linijka IV: Czas wiazania (Setting Time)

Linijka V: Catkowity czas pracy (1SO 1563) Total working time (15O 1563)

*Dane techniczne (zawarte w tabeli 1, wiasciwosci materiatow) mierzone sa od momentu
rozpoczecia mieszania z woda dejonizowana o temperaturze 23°C/73°F. Zimna woda wydfuza
proces twardnienia, ciepfa woda skraca go. Stopie twardosci wody moze mie¢ wptyw na czas
wigzania. Odpowiada wymaganiom ADA 18 - 150 1563.

OSTRZEZENIE
U osob uczulonych na polisiloksany winylu moga sie pojawi¢ podraznienia lub inne reakcje
alergiczne.

MYCIE | DEZYNFEKCJA WYCISKU

Po wyjeciu z jamy ustnej wycisk nalezy doktadnie wyptukac oczyszczajac z wszelkich pozostatosci,
Sliny (rys.10), usuna¢ nadmiar wody i niezwlocznie zdezynfekowac. Idealna dezynfekcja polega
na umieszczeniu wycisku w roztworze Zeta 7 solution lub jego bezposrednie spryskanie Zeta 7
spray (Zhermack) (rys. 11).

Stosujac inne $rodki dezynfekujace, nalezy postepowac zgodnie ze wskazowkami producenta.
ODLEWANIE POLECANYCH - WYCISKOW GIPSOWYCH

Zaleca sie odlewac model bezposrednio w gipsie typu 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) lub
typu 4 (Elite Rock - Zhermack) (rys. 13).

PRZECHOWYWANIE WYCISKU

Jesli nie jest mozliwe natychmiastowe odlanie gipsie, usuna¢ nadmiar wody przechowujac ja w
szczelnie zamknietej torebce (Long Life Bag Zhermack) w temperaturze pokojowej (23°C/73°F).W
tych warunkach model gipsowy moze by¢ odlany do 48 godzin od pobrania wycisku (rys. 14).

WAZNE UWAGI: Instrukcje stowne, pisemne oraz prezentacje dotyczace uzytkowania naszych wyrobow sa oparte
na aktualnym stanie techniki stomatologicznej i naszej technologii. Nalezy traktowac je — rowniez ze wzgledu na
ewentualne uprawnienia osob trzecich - jako mformaqe niezobowiazujace i pamieta¢, ze nie zwalniaja one
uzytkownika od osobistego sprawdzenia, czy produkt nadaje sie do okreslonego przeznaczenia. Jego uzytkowanie
i zastosowanie odbywa sie bez mozliwosci kontroli ze strony Firmy i w zwiazku z tym odpowiedzialnos¢ spada na
uzytkownika. Ewentualna odpowiedzialnosc za szkody ogranicza sie do wartosci towaru dostarczonego przez Firme i
wykorzystanego przez uzytkownika. Produkt zawiera ziemig okrzemkowa traktowang czynnikiem nawilzajacym w celu

zredukowania tworzenia sie pylow wziewnych X
TYLKO DO UZYTKU DENTYSTYCZNEGO





